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Md.-Diff. Pos. Teilung/Pitch Messrichtung/Meas. Direction

Abweichungen Teilung

Counter-clockwiseRadius = 44.681 Height = 25.368

Normal

- 0

- 0

- 1

- 1

  1

  3

  3

Time of measurement Min. 00, Sec. 13
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- 0.07 ' | 3.00 '

  0.11 ' | 3.00 '

 Warp

 Warp

Quadratfehlersumme

Range

Range

88

Tolerances  15.0 / -15.0

Tolerances  15.0 / -15.0

Bediener/OperatorDatum/Date Uhrzeit/TimeKMG/CMM Auftrag/OrderDatenpfad/Storage Path
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Kunde/CustomerAbteilung/Department

Prüfplan/Workpiece Zeichnung/Drawing Teil-Nr./Part-No.

Fußkegel/Root coneKopfkegel/Tip cone

Sum of Errors Squared

Fp Flanke/Flank 1

Deviation Pitch

c: ---  mm  

v:  8.0 mm/s

2.00 mm  

2.00 mm  
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